Kalibracéni certifikat
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Osoba: David Severa
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Kalibraéni certifikat ¢islo: 1361439263

Referenéni tlak:
Priifstation EPS-Autocal SN: EPSAC017 [S9482 (D-K-15055-01-00)]

Vizualni stav
Ovladani displeje
Vizualni a zvukova signalizace

Vibraéni alarm

HL-senzor 0-10.000 ppm CH4
Test Naméfena hodnota
0 ppm CH4 0 ppm

1 000 ppm CH4 900 ppm

10 000 ppm CH4 10 000 ppm

Doba odezvy t90 (0 --> 10.000 ppm) <6s

Relativni senzor tlaku 0-2000 hPa
Referencni tlak Tlak na pristroji
NizSi droven

0,1 hPa 0,0 hPa

43,3 hPa 43,2 hPa

127,6 hPa 127,4 hPa
205,0 hPa 204,9 hPa

VysSi uroven

502 hPa 502 hPa

1010 hPa 1012 hPa
1253 hPa 1 256 hPa
1503 hPa 1507 hPa
1757 hPa 1757 hPa
2002 hPa 2002 hPa

Limity

min. / max.

0 ppm /2 ppm

800 ppm /1 200 ppm

8 000 ppm / 12 000 ppm

max. 10 s

Odchylka z maxima
max. 0,50 %
0,05 %

0,09 %

0,11 %

0,04 %

max. 0,50 %
0,00 %

0,13 %

0,14 %

0,17 %

0,03 %

0,01 %

OK
OK
OK
OK

Stav

OK
OK
OK
OK

Stav

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

Vysledek testu: Test proSel
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